











Anleitung NASOCHECKcomfort

NASOCHECKcomfort

SARS-GoV-2
Antigen Schnelltest ...

ischer Test (kolloidales Gold)

)

Schritt 1:

e Die Testkarte muss innerhalb 1 Stun-
de nach dem Offnen des versiegelten
Beutels verwendet werden.

o Alle Teile des Testkits sollten Raum-
temperatur haben.

Schritt 4:

e Tupfer am Stiel halten und den Tup-
ferkopf von unten durch die Offnung
B in Vertiefung A schieben

o Den Tupferkopf dabei nicht be-
rihren

Ablesen des Ergebnisses

A

Schritt 2:

o Testkarte aufklappen

e Testkarte auf eine feste, gerade
Unterlage legen

e Folie Uber dem Klebestreifen K ent-
fernen

Schritt 5:

e Kopf von Losungsflaschchen vor-
sichtig abdrehen und 6 Tropfen der
Ldsung auf den Tupferkopf in Ver-
tiefung A geben

e Danach Tupfer am Stiel 2 Mal in jede
Richtung drehen

NASOCHECKcomfort

Kingline GmbH
Seebachweg 27
91056 Erlangen
verkauf@kingline.de | +49 (0) 9135-9136657

Schritt 3:
e Tupfer zuerst 2-3 cm in die eine
Nasenhohle stecken

o Tupfer 5 Malim Kreis drehen

e Dann Vorgang genauso in der zwei-
ten Nasenhohle wiederholen

Schritt 5:

e Karte schlieen, mit Klebestreifen K
zusammenkleben & vorsichtig zusam-
mendriicken.

e Ergebnis nach 15 Minuten (nicht spater
als 20 Minuten) auf der Vorderseite
der geschlossenen Karte im Ergebnis-
Fenster ablesen.

e Karte wahrend der Wartezeit nicht
mehr bewegen!

Bitte wiederholen Sie den Test
mit einem neuen Test-Kit!

E




Anleitung NASOCHECKcomfort

P LEPU MEDICAL

WICHTIGE HINWEISE BEI DER EIGENANWENDUN

Gebrauchsanweisung

NASOCHECKcomfort SARS-CoV-2-Antigen- Schnemesl

zur Eigenan edizinisch

ndung od
[ b des Korpers

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgféltig durch, bevor Sie den Test durch-
fiihren. Die Schritt-fiir-Schritt-Anleitung auf der Test-Karte ersetzt nicht diese
allgemeine Gebrauchsanweisung.

+ NASOCHECKcomfort ist ein SARS-CoV-2-Antigen-Test, der auf einem Ab-
strich im vorderen Nasenhéhlen-Bereich basiert.

Dieser Test erméglicht den Nachweis von Antigenen auf das SARS-CoV-
2-Virus in der Abstrich-Probe. Damit kann eine Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus nachgewiesen werden.

Der Test solite an einem gut belichteten Ort durchgefiihrt werden.
Zuséitzlich zum Lieferumfang bendtigen Sie eine Uhr oder einen Timer.

NASOCHECKcomrt
SARS-CoV-2
Antigen Schelltest ...

Lésungs-
Fldschchen

Testkarte

Trocknungsmittel

Tupfer

Im Falle eines positiven Testergebnisses wenden Sie sich bitte unver-
zlglich an Ihren Hausarxl ‘oder auBerhalb der Sprechzeiten an den &rztli-
chen unter der 116 117 und folgen Sie
den weiteren Anweisungen. Dies ist notwendig, da das positive Ergebnis
des Tests durch einen PCR-Test iberpriift werden muss.

Die Méglichkeit einer Infektion kann auch bei negativem Testergebnis
nicht ausgeschlossen werden, da eine niedrige Viruslast oder Fehler bei
der Probenentnahme zu einem falschen Ergebnis fiihren kénnen!

B EL S s S IS i 2
geltenden
B e T S T e e des

TESTDURCHFUHRUN

(bitte entsorgen)
diese Anleitung

Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach
dem Offnen des versiegelten Beutels verwen-
det werden.

Alle Teile des Testkits sollten Raumtemperatur
haben.

Gesundheitszustandes darstellt.

Sollten Sie wahrend oder unmittelbar nach dem Test Nasenbluten be-
kommen oder aufgrund der haben, wen-
den Sie sich bitte an einen Arzt.

Nach der Verwendung verpacken Sie alle Teile des Schnelltests in einem
leeren Millbeutel, verschlieen Sie diesen griindlich und entsorgen Sie
diesen anschlieBend iiber den Hausmiill.

LAGERBEDINGUNGEN UND HALTBARKI

Haltbarkeit: 12 Monate

(siehe Aufdruck Test- bei 4°C bis 30°C

karte) lagern
S Vor Sonnenlicht
AN schiitzen Trocken lagern

Testkarte aufklappen

Testkarte auf eine feste, gerade Unterlage
legen

Folie iber dem Klebestreifen K entfernen

Tupfer zuerst 2-3 em in die eine Nasenhdhle
stecken:

[—————— mind.2cm

f————— max.3cm
© Tupfer 5 Mal im Kreis drehen

« Dann Vorgang genauso in der zweiten Nasen-
héhle wi

Unzuganglich

NASOCHECKcomfort

Kingline GmbH
Seebachweg 27
91056 Erlangen
verkauf@kingline.de | +49 (0) 9135-9136657

o Tupfer am Stiel halten und den Tupferkopf von
unten durch die Offnung B in Vertiefung A
schieben

* Den Tupferkopf dabei nicht berlihren

o Kopf von Lésungsfléschchen vorsichtig abdre-
hen und 6 Tropfen der Lésung auf den Tupfer-
kopf in Vertiefung A geben

Danach Tupfer am Stiel 2 Mal in jede Richtung
drehen

Karte schlieBen, mit Klebestreifen K zusam-
8 vorsichti -

© Ergebnis nach 15 Minuten (nicht spéter als 20
Minuten) auf der Vorderseite der geschlosse-
nen Karte im Ergebnis-Fenster ablesen.

Karte wahrend der Wartezeit nicht mehr be-

wegen!

ERGEBNIS ABLESE!

POSITIV (+): NEGATIV (+):

+) (=)

Es erscheinen rote Es gibt nur einen
c Streifen sowohl im c roten Streifen im

Qualitatskontrollbe- Qualitétskontrollbe-
T reich (C) als auch im T reich (C) und keinen

roten Streifen im
Testbereich (T).

Testbereich (T).

Die Linie im Testbe-
reich (T) kann deutlich
heller oder dunkler
sein als dargestellt.

UNGULTIG:

Es gibt keinen roten Streifen im Qualitatskontrollbereich (C), oder es gibt einen
blauen Streifen im Qualitatskontrollbereich (C). Dies kann auf einen Fehler bei der
Durchfiihrung des Testes oder einen abgelaufenen Test hindeuten.

Unter diesen lesen Sie diese noch einmal
sorgfiltig und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkarte und neuer
Probe. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung der
Produkte mit der gleichen Chargennummer ein und kontaktieren Sie die lokalen

Lieferanten.

fir Kinder
aufbewahren WEITER BEI SCHRITT ungiiltig ungilltig  ungilltig  ungilltig
TESTPRINZIP: 6. Dieser weist keine DER KLINISCHEN LEISTUNGSBEWERTUNG:
mit anderen menschiichen Coronaviren wie HCoV-229E, HCoV-OC43,
Die aktuelle Testkarte basiert auf der kérper-Antigen-Reakti HCOV-NL63, HCoV-HKUT. Keine Kreuzreaktivitit (im Test alle negativ) mit: Es wurden 508 kiinische Proben, die auf den Testergebnissen der Nukleinsau-
und der Immunoanalyse-Technologie. Novel influenza AHIN1) virus (2009), Influenza (HIN1) Virus, H3N2, Influ- re-Nachweismethode (PCR) basierten, zur Priifung erhalten, einschiieBlich 243
Die Testkarte enthilt einen At y syncytial virus (RSV), Adeno- positiver nd 265 negativer Proben, Das SARS-CoV-2 Antigen Sceltest i
Kérper mit dem on(em SARS-CoV-2 N, der auf dem Kombinations-Pad vor- virus 1,2, das EB-Virus, Masernvirus, Zytomegahe Virus, Rotavirus, wurde mit der 'CR) unter
AntkBrper mit dem Protein Norovirts, ten Kiinischen Proben verglichen. Die Ergebnisse wurden in den folgenden
SARS-CoV2 N der auf dem Testbereich (T) immobilsiert ist, und einen ent- und menschlichen Metapneumovirus. Tabellen zusammengefasst:
Antikérper im Q [=) 7 (1) Keine it den folgenden Arz-
erf SARS-CoV-2- (PCR)
. neimitteln: Quinine, Zanamivi, Ribavirin, Osel\am\v\r Peramivir, Lopinavir, <
Wahvend des Tsts verbindet sich das N-Protein nder Probe it g\e/ml folcida- Rionavi, Arbide fig Antigen-Schnelltest Positiv Negativ
in, Ceftriaxon -
o Ko aione. o vorbestmehtat oD Konjugate wandern unter Kapil- ke . Ceftriaxo it e Positiv 231 1
larwirkung nach oben und werden anschlieend von dem im Testbereich (T) stamine . odium cnloride
N-P " (including D Flunisolid, Tri- Negativ 12 264
P ameinolon acetonid, Buciesonid, Mometason, Fluticasone, Strepsis (flur-
Je hher der Gehalt an N-Protein in der Probe ist, desto mehr Konjugate wer- biprofen 8.75mg) (2) Keine Stérung der Mucinproben. Diagnostische 95.06% /
den eingefangen und desto dunkler st die Farbe im Testbereich. Die Linie im Sensitivitit (95%Cl: 91.57%-9715%)
Testbereich (T) kann also mehr oder weniger stark ausgepragt sein.
c ) ) Diagnostische / 99.62%
Befindet sich kein Virus in der Probe oder ist der Virusgehalt niedriger als die VORSICHTSMASSNAHMEN: Sporiitit (95%Cl: 9789%-9993%)
Nachweisgrenze, so ist im Testbereich (T) keine Farbe zu erkennen. Unabhéngig
davon, ob das Virus in der Probe vorhanden st oder nicht, erscheint ein roter 1. Der Test darf von volljshrigen Personen in Eigenanwendung oder von me-
Streifen im Qualitétskontrolibereich (C). Der rote Streifen im Qi an Patienten thrt werden.
bereich (C) ist ein Kriterium fir die Beurteilung, ob geniigend Probe vorhanden 2. Der Test darf nur gem3 dieser Anleitung durchgefiihrt werden.
i i c fahren
ist oder nicht und ob das fehlerrei hat 3. Nicht Einfrieren oder nach dem Verfallsdatum verwenden (das Verfalls-
: datum ist auf der Testkarte angegeben). Probe sofort nach Entnahme ERLAUTERUNG DER SYMBOLE:
verwenden
4. sie i und igkeit in der Anwen- A ]
Nicht verwenden, wenn Beachten Sie die Ge-
8 dungsumgebung. Die Temperatur sollte 15 - 30° C betragen und die Luft- @ n. wen [:[i’] ¢
VERFAHRENSBESCHRANKUNG: fouehtioar sollte unter 76% ogen das Paket beschadigt ist brauchsanweisungen
1. Die Testergebnisse dieses Produkts sollten von einem Arzt, in Kombination 5. Der Testkartenbeutel enthlt Trockenmittel, dieses darf nicht oral ein-
mit anderen Kiinischen Informationen, umfassend beurteift werden und genommen werden. Nicht wiederverwenden Verwendbar bis
sollten nicht als einziges Kriterium verwendet werden. ' ) )
: _ 6. Das mitg mit der Lésung (1 mi) darf
2. Das Produkt wird verwendet, um das SARS-CoV-2-Antigen an einem Ab- nicht oral eingenommen werden. —
strich aus dem vorderen Nasenbereich zu testen. N "
7. Achten Sie wahrend der Probenentnahme auf einen angemessenen o
Schutz und vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Probe. Bel versehent- -
PRODUKTLEISTUNGSINDEX: lichem Kontakt desinfizieren Sie umgehend die Stelle, diie mit der Probe
in Kontakt gekommen ist. ‘ Hersteller [tor Charge
1. Physikalische Eigenschaften 8 Verwenden Sie keinen Test mit oder Einzel-
11 Erscheinungsbild: Die Testkarte sollte sauber und ohne oder S —
sein; das Etikett sollte kiar und nicht beschadigt sein. Die Losung sollte _S#<_ | Vor direkter Sonnenein- o Trocken lagern
Klar, klumpfre‘ und ohne Verunrelmgungen sein, 9. Die Testkarte muss innerhalb von 1 Stunde nach Entnahme aus dem Alu- AN strahlung schiitzen 9
. miniumfolienbeutel verwendet werden. 0
- 10. Vor dem Test solite die Schutzfolie des Klebestreifens entfernt werden, ]
. In-Vitro Diagnostisches
Probenlosung St o ot soite sk weniger als 10 mm/mm o S warond G Aoy 20 vermsidan Wenn dis domel Vit Dlagnostsches | (€ Ce-zeichen
. v seitig haftende Schutzschicht nach Zugabe von der Lésung
13 Breﬂe des Die der Testkarte wird, kann es leicht zu Fliissigkeitsspritzern kommen. N v
lite 22.5 betr . y .y utorisierter Vertreter
solite 22.5 mm betragen. 1. Die Lésung nicht in den falschen Probenbereich/Vertiefung tropfen [EcTrer]
14 Menge der Lésung fiir die Proben: Die angegebene Menge (6 Tropfen) Jassen.
der Losung fir die Tests darf nicht tber- oder unterschritten werden. 12, Wahrend des Tests sollte die Testkarte auf eine ebene Fléiche gelegt und
2. Nachweisgrenze: Fir den Nachweis von Sensitivitatsreferenzmaterial méglichst nicht bewegt werden. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN:
S;‘:"::';";gﬂ::;z’:";:m”a‘) solte die positive Nachweisrate nicht 13, Das Testergebnis muss innerhalb von 15 - 20 Minuten nach dem Durch-
9 9 filhren des Testes und dem Zuklappen der Testkarte abgelesen werden Hersteller/Manufacturer:
3 e negativer i Produk Bejing Lepu Medical Technology Co., Ltd.
te Compli : Fur die von negativem Address: Building 7-1No.37 Chaogjan Road, Changping District,
solfe die negative Erkennungsra(e 100 % betragen. aurch Bejjing, 102200, PR. China
a. ive:
Compliance-Rate: e don Nochman oo positivem Referenzmaterial soll- 1. Bitte tragen Sie beim Testen Schutzkleidung, eine medizinische Maske, EU Ra':"':e"ﬁg"e' e tof UA
te die positive Nachweisrate 100 % bet Handschuhe und Schutzbrille. epu Medical (Europe) Cooperatief UA.
@ die positive Nachwesrate etragen. ° _ Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen,
5. Wiederholbarkeit: Fiir den Nachweis von Referenzmaterial sollten alle Er- 2. Entsorgen Sie gebrauchte Proben, Testkarten und andere Abfélle in Uber-

gebnisse positiv und die Farbwiedergabe einheitlich sein.

einstimmung mit den einschligigen drtichen Gesetzen und Vorschriften.

Niederlande

Freigegeben am 13. Januar, 2021;
Versionsnummer: CE-INCG29 REV.04.



TUVRheinland

Certificate

y The Certification Body of
TUV Rheinland LGA Products GmbH

hereby certifies that the organization

BEIJING LEPU MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 7-1
No.37 Chaogian Road
Changping District
102200 Beijing
China

has established and applies a quality management system for medical devices
for the following scope:

(see attachment for scope)

Proof has been furnished that the requirements specified in

EN ISO 13485:2016

are fulfilled. The quality management system is subject tc yearly surveillance.

Effective Date: 2019-04-17
Certificate Registration No.: SX 60135206 0001
An audit was performed. Report No.. 16805473 005

This Certificate is valid until: 2022-02-12

Certification Body

(( pAKks

Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

Date 2019-04-17

TUV Rheinland LGA Products GmbH - TillystraBe 2 - 90431 Niirnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail.cert-validity@de tuv.com http.//www tuv.com/safety

10/020d 04.08 @ TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.
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TUVRheinland

TUV Rheinland Py Tt
LGA Products GmbH
TillystraBe 2, 90431 Niirnberg

Attachment to

Certificate
Registration No.: SX 60135206 0001
Report No.: 16805473 005
Organization: BEIJING LEPU MEDICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.
Building 7-1
No.37 Chaogian Road
Changping District
102200 Beijing
China
Scope: Design and Development, Manufacture, Distribution and

Service of in-vitro diagnostic analyzers and in-vitro
diagnostic test kits used in the detection of Cardiac
Markers, Blood Analytics, Genetic Testing and Blood Glucose
Monitoring including meters and strips including Home Use

Certification Body

DAKKS

" Akkreditierungsstelle
D-ZM-14169-01-02

Date: 2019-04-17

10/020d 0408 ®  TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval



